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Diseño de un exoesqueleto de 
extremidades inferiores
Design of a lower-limb exoskeleton
RESUMEN
En los últimos años, se han desarrollado muchos mecanismos 
de ayuda a las personas con movilidad reducida, especialmente 
para personas con lesiones que impiden la movilidad de la parte 
inferior de su cuerpo. En el presente trabajo se revisan inicialmen-
te los fundamentos de los movimientos mecánicos básicos de un 
ser humano, profundizando en aspectos tales como ángulos de 
movimiento, extensión y flexión de la cadera, rodilla, etc. Poste-
riormente, se diseña un exoesqueleto para uso diario por parte de 
personas con reducida movilidad. Éste está basado en motores de 
corriente continua (DC), tecnología arduino y en una aplicación 
móvil para Android. Se utilizan elementos de aluminio para dotar 
de ligereza y robustez al exoesqueleto y, al mismo tiempo, se ela-
bora una carcasa externa de plástico PLA, con el fin de proveerlo 
de ligereza, reducido volumen y flexibilidad. El exoesqueleto ha 
sido ensayado en el laboratorio en cinco individuos. Se han eva-
luado distintos parámetros como diseño, rango de movimiento y 
funcionalidad. En base a los resultados obtenidos, se han definido 
una serie de características a mejorar en el diseño, tales como fun-
cionalidad de navegación, tiempo de funcionamiento, velocidad y 
lectura de datos mediante sensores mioelectricos. 
Palabras clave: exoesqueleto, extremidades inferiores, diseño, 
biomecánica.
1. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, el desarrollo de exoesqueletos ha 
constituido un hito en el área de desarrollo de dispositivos para 
el apoyo a personas con reducida movilidad [1]. Un exoesqueleto 
es una estructura conectada a una serie de actuadores, sensores, 
controladores y elementos visco elásticos acoplados a una persona 
[2]. Durante años, se han ido diseñando dispositivos como robots, 
prótesis, ortesis y exosqueletos, con el fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas. En lo que respecta a las ortesis y exoesque-
letos, éstos se concibieron con el fin de rehabilitar el esqueleto 
después de un accidente o bien para reforzarlo [3]. Los primeros 
exoesqueletos se desarrollaron con finalidad militar [4]. Dichos 
exoesqueletos se usaban para fomentar la potencia humana, así 
como reducir el coste metabólico de lesiones, mejorar la resis-
tencia al caminar y mejorar tanto la capacidad cognitiva como la 
capacidad física [5]. Se distinguen dos posibles clasificaciones de 
los exoesqueletos: según accionamiento (activos y pasivos) y se-
gún su estructura (duro y suave) [6]. Los exoesqueletos activos se 
alimentan mediante una fuente de energía externa, mientras que 
los exoesqueletos pasivos carecen de tal fuente. Por su parte, los 
exoesqueletos duros contienen en su estructura elementos rígidos 
o de elevada dureza, tales como barras de aluminio, fibras de car-
bono, etc…, mientras que los exoesqueletos suaves se componen 
de elementos más flexibles como fibras y cables [7]. Otra posible 
clasificación de los exoesqueletos es según su estructura, en cuyo 
caso se pueden distinguir tres tipologías: 
- De rehabilitación.
- De asistencia a locomoción. 
- De mejora de las habilidades físicas.
Los exoesqueletos de rehabilitación se utilizan para recuperar 
las habilidades físicas de los pacientes, tras sufrir diferentes tipos 
de percances o enfermedades, tales como accidentes, lesiones, da-
ños neurológicos como parálisis cerebral, infartos, etc. [8].
Por su parte, los exoesqueletos de asistencia a locomoción 
proporcionan soporte externo del esqueleto humano, así como la 
sustitución de la función motora [9, 10, 11].
Finalmente, los exoesqueletos de mejora de las habilidades físi-
cas son dispositivos cuyo objetivo es proporcionar ayuda durante el 
movimiento a las personas. Son especialmente utilizados en usua-
rios tales como ancianos, trabajadores, soldados, etc. [13, 10, 6].
El desarrollo de los anteriores dispositivos se basa principal-
mente en la antropometría del ser humano y en la biomecánica, 
dado que estos dispositivos deben funcionar en plena sincronía 
con el cuerpo humano, controlar las articulaciones, e incluso rea-
lizar tareas humanas [14]. Por tanto, la antropometría y la bio-
mecánica, son factores importantes a considerar en el diseño de 
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ABSTRACT
•  In recent years, many mechanisms have been developed to 
help people with reduced mobility, especially for people who 
have injuries that do not allow the mobility of the lower 
body of the human body. In the present work, the properties 
and mechanical movements of a human being, angles of 
movement, extension and flexion of the hip, knee, etc. are 
described. A device has also been designed, using aluminum 
elements to give lightness and robustness to the exoskeleton. 
At the same time, an external casing made of PLA plastic has 
been developed, with all of which it has been tried to make 
a light exoskeleton with a low volume, with the aim that be 
of daily use for people with mobility problems. Five young 
students tested the exoskeleton in laboratory conditions. 
Different parameters have been evaluated as design, range of 
movement and the functionality. A series of characteristics has 
been defined such as the design improvement, functionality 
and navigation, the operating time, speed and data reading 
with myoelectric sensors after trials.
•  Keywords: exoskeleton, lower extremities, design, 
biomechanics.
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exoesqueletos. Si no se tienen en cuenta las medidas antropomé-
tricas, el usuario no podrá utilizar el dispositivo, ya que las dimen-
siones de éste no se ajustarán al cuerpo. Por su parte, la dimensión 
biomecánica se basa en analizar cada articulación y reproducir 
los movimientos de cada articulación dentro del dispositivo robó-
tico desarrollado [15]. Teniendo en cuenta las necesidades de los 
usuarios, el exoesqueleto propuesto debe realizar el movimiento 
de marcha, levantarse y sentarse, así como incrementar la fuerza 
durante la marcha. A este respecto, es imprescindible tener en 
cuenta los requerimientos funcionales del exoesqueleto, a saber: 
ligereza, seguridad y comodidad [16]. El peso del dispositivo está 
definido por los componentes electrónicos y mecánicos utilizados. 
El tipo de actuadores influyen en el diseño del exoesqueleto y en 
el diseño del movimiento. En el diseño biomecánico del exoesque-
leto de la parte inferior del cuerpo, es importante definir paráme-
tros tales como grados de libertad del movimiento, articulaciones, 
etc… de los miembros inferiores del cuerpo humano. Para definir 
las características del diseño biomecánico del exoesqueleto, resul-
ta muy interesante disponer de una amplia base de datos con las 
medidas antropométricas de las personas, clasificadas por género, 
edad [17], constitución física, etc…, así como las necesidades de 
uso del exoesqueleto. 
Para mantener el equilibrio/centro de gravedad del todo el 
cuerpo al caminar, así como realizar el movimiento, se precisa una 
fuerza suficiente en los tendones flexores y extensores de la cade-
ra, rodillas y planta [18]. 
En el presente artículo se explica el diseño y desarrollo de un 
exoesqueleto biomecánico de miembro inferior del cuerpo huma-
no ajustable, basado en la anatomía del cuerpo humano. El trabajo 
repasa, en primer lugar, las características anatómicas del esque-
leto humano (comportamiento, habilidades, limitaciones, etc.), así 
como los movimientos y los elementos principales que definen el 
movimiento (los tendones, las articulaciones, etc.). A continua-
ción se describen las características biomecánicas del exoesque-
leto diseñado y se procede al modelado 3D del mismo. Se efectúa 
posteriormente la simulación dinámica del mismo. Finalmente, se 
ensaya el exoesqueleto diseñado en un entorno de laboratorio, en 
varios individuos. Los resultados constatan la validez del dispositi-
vo ideado, que ofrece notables ventajas frente a otras alternativas, 
tales como comodidad o adaptabilidad.
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN 
EXOESQUELETO DE MIEMBRO INFERIOR
Atendiendo al análisis de la literatura existente, los requeri-
mientos que se han fijado para el diseño del exoesqueleto son:
-  Características del usuario: El exoesqueleto se pretende di-
señar para las personas con movilidad reducida, lo que entra 
en el grupo de exoesqueletos de mejora de las habilidades. 
Un factor crucial que ha impedido la salida a mercado de 
estos dispositivos radica en sus altos precios. Asimismo, el 
prohibitivo tamaño de estos dispositivos dificulta notable-
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Tabla I. Características de las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo y grados de libertad (GdL)
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mente que los usuarios puedan hacer uso de ellos durante su 
vida cotidiana. Debido a ello, los exoesqueletos han quedado 
relegados a su uso como como dispositivos de rehabilitación 
en centros especializados y hospitales. Teniendo esto en con-
sideración y basándonos en el estudio de los requerimientos 
de los usuarios, se ha determinado que el dispositivo a desa-
rrollar debe ser confortable y fácil de usar.
-  Características funcionales: El principal objetivo del exoes-
queleto es proporcionar apoyo a las personas con movilidad 
reducida. Esto se traduce en que debe ser suficientemente 
potente para levantar una persona y debe permitir guiar 
las piernas del usuario mientras éste camina. Para llevar a 
cabo dicho objetivo, resulta necesario que el exoesqueleto 
esté dotado con actuadores potentes, capaces de levantar un 
peso mínimo de unos 70 kg (el peso promedio de la población 
mayor de 60 años es de 70,8kg), además del peso del propio 
exoesqueleto. En este sentido, el exoesqueleto debe de ser lo 
más ligero posible, para no añadir un peso excesivo al peso 
del propio usuario. Además, debe ser ajustable, y adaptarse 
a una altura promedio de entre 1m y 1,8m; resulta también 
interesante que tenga una constitución modular y que per-
mita una fácil adaptación a nuevos componentes, así como 
ajustarse fácilmente a distintas alturas. Debe también poder 
ser utilizado fácilmente por parte de los usuarios. Resulta 
importante que sea su funcionamiento sea preciso y que 
además sea seguro, esto es, debe cumplir con las normas de 
seguridad para el usuario, evitando todo tipo de accidentes. 
2.2 CARACTERÍSTICAS BIOMECÁNICAS DEL 
EXOESQUELETO
Una vez definidas las características de los usuarios y las ca-
racterísticas funcionales que se requieren al exoesqueleto a desa-
rrollar, se definen las características biomecánicas del esqueleto 
inferior del cuerpo humano. El diseño realizado en este trabajo, 
se centra más en factores críticos como: Grados de Libertad (GdL), 
Rango de Movimiento (RdM) y Fuerza en las Uniones (FeU) [19]. 
Los GdL son los valores que determinan los movimientos tri-
dimensionales de las articulaciones. Dependiendo de los GdL, se 
definen los actuadores a utilizar, así como el sistema de control 
del exoesqueleto. Según el miembro inferior del esqueleto huma-
no, hay tres uniones/articulaciones, que se describen en la Tabla 
I [15, 20].
Tal y como se indica en la Tabla I, el Rango de Movimiento (RdM), 
de la cadera, rodilla y tobillo sirve para describir el movimiento de 
giro y translación. El giro define los movimientos de flexión/exten-
sión, adicción/abducción, mientras que la translación define los mo-
vimientos de desplazamiento en las articulaciones durante el giro. 
En la Figura 1 a) se observa que, durante el movimiento del giro de 
flexión del fémur, se realiza una translación anterior sobre la tibia. 
Por su parte, las rodillas realizan los mismos movimientos de flexión/
extensión, aducción/abducción (ver Figura 1 b).
Durante el movimiento de flexión/extensión se describen dos 
tipos de momentos de fuerza: activo y pasivo. 
Todas las anteriores características biomecánicas de la par-
te inferior del cuerpo humano resultan de vital importancia para 
el desarrollo del exoesqueleto de miembro inferior. Debido a que 
la intensidad de los movimientos es variable durante el ciclo de 
movilidad, afecta directamente a los actuadores de cada unión/
articulación del exoesqueleto. Dichos actuadores se programan 
con unos valores máximos de actuación en grados y una velocidad 
establecida según los parámetros de la biomecánica del cuerpo 
humano.
Durante el movimiento de flexión/extensión se describen dos 
tipos de momentos de fuerza: activo y pasivo. 
2.3 APARATOS E INSTRUMENTOS
En base a las características anatómicas y en los grados de mo-
vimiento del exoesqueleto, se han definido las características del 
exoesqueleto a desarrollar. Las características tenidas en cuenta 
para el desarrollo, en lo que respecta a los ángulos de movimiento 
y a la fuerza de los motores/actuadores se presentan en la Tabla 2.
A modo de resumen, el exoesqueleto se ha desarrollado con ex-
tensión/flexión para las caderas, rodillas y tobillo y rotación para la 
Figura 1: A) Movimientos de rodilla. Rotación + desplazamiento de la rodilla. B) Movimiento del tobillo (citado [21])
Características Rango de movimiento y potencia
Rango de movimiento en la 
articulación de la cadera
0° to 90° en el plano sagital
Momento de fuerza mayor en la 
articulación de la cadera 
150 N/m
Rango de movimiento en la 
articulación de la rodilla
0° to -65° en el plano sagital
Momento de fuerza mayor en la 
articulación de la rodilla
120 N/m
Rango de movimiento en la 
articulación del tobillo
-25° to 15° en el plano sagital
Momento de fuerza mayor en la 
articulación del tobillo
200 N/m
Tabla II. Características para el desarrollo del exoesqueleto
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cadera. Los materiales que se han utilizado para el desarrollo del dis-
positivo se han basado en tubos de aluminio, para dotar de rigidez 
al dispositivo. También se han empleado  dos dispositivos “Arduino 
Uno”, a modo de sistemas de procesamiento para los actuadores 
de cadera y de rodilla, así como un móvil para controlar el fun-
cionamiento. El sistema también incorpora una batería recargable 
para la alimentación del sistema de procesamiento. Finalmente, se 
utilizan cuatro actuadores, uno para cada rodilla y dos en la cadera. 
La carcasa se desarrolló mediante impresión 3D con material PLA. 
Tanto el aluminio como el material PLA se han empleado con el fin 
de proporcionar resistencia al dispositivo y dotarlo de ligereza. Para 
el modelado del exoesqueleto se ha utilizado SolidWorks 3D, ba-
sándose en las características biomecánicas del esqueleto humano. 
2.4 DISEÑO DEL EXOESQUELETO
La premisa básica que se ha tomado como base para el diseño 
y desarrollo del exoesqueleto es que se trate de un dispositivo 
ligero, ajustable, de tamaño real y de bajo coste.
Para conseguir el cumplimiento de tal premisa, se implementa 
un sistema de control, basado principalmente en dos placas Ar-
duino Uno, una aplicación móvil con la que el usuario controla el 
exoesqueleto, dos controladores para los motores DC y las librerías 
para los motores DC. Todos estos elementos vienen representados 
en el esquema de la Figura 2.
Básicamente, la estructura mecánica del exoesqueleto se basa 
en los cuatro actuadores (motores DC), una estructura de aluminio 
ajustable, un revestimiento de PLA, así como las articulaciones 
en bisagra para la conexión del soporte principal con la cadera 
y el del fémur con el tobillo. El movimiento del exoesqueleto se 
controla por una app instalada en un móvil con Android. El usua-
rio controla mediante botones de arriba y abajo el movimiento 
de cada articulación. Los motores se ensamblan en la caja de las 
articulaciones mostradas en la Figura 3 b).  
El motor se fija en una posición precisa con el exoesqueleto ali-
neado con el eje vertical. La articulación de la cadera se ha definido 
con un grado de libertad, para realizar el movimiento de flexión y 
extensión. El ángulo máximo del motor de la cadera es de 0° a 90°, 
según se indica en la Tabla 2. El movimiento de la rodilla se ha dise-
ñado con movimiento de 0° a -65° desde el plano sagital, con un gra-
do de libertad para el movimiento de flexión/extensión. Para fijar las 
articulaciones de la cadera y rodilla se han diseñado las estructuras 
correspondientes (ver Figura 3 a). La parte interna de la estructura se 
fabricó con tubos de aluminio y la parte exterior se modeló e imprimió 
con una impresora 3D de alta resolución.  Para el ajuste del exoes-
queleto al cuerpo humano, se ha utilizado unas correas de velcro con 
protectores, tal y como se representa en Figura 3 a). 
El mecanismo de anclaje del tobillo está fijo al soporte rígi-
do del citado tobillo. Este soporte tiene un grado de libertad de 
Figura 2 :Modelo del sistema de comunicación del exoesqueleto
Figura 3: Soporte de las articulaciones y la estructura de fémur, tibia y tobillo del exoesqueleto. A) Modelo desarrollado representando las piezas de movimiento 
del exoesqueleto, el soporte de anclaje entre el sistema de articulación de la cadera y el soporte principal, el soporte de anclaje entre el fémur y el tobillo. b) 
Componentes de la articulación en la cadera y rodilla del exoesqueleto
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flexión/extensión, simulando una bisagra. La fijación a la tibia se 
realiza mediante una tira de velcro. 
El mecanismo de anclaje de cadera es de tipo bisagra que rea-
liza el movimiento de extensión/flexión idéntico al mecanismo de 
anclaje del tobillo. El sistema fijo de anclaje de cadera se conecta 
al soporte principal del exoesqueleto que consta de un soporte rí-
gido alrededor de la cintura, revestido con una cintura de espuma 
y tela por la parte interior donde está en contacto con el cuerpo 
humano, con el fin de minimizar las incomodidades al usuario. 
El fémur y la tibia del exoesqueleto, fabricados con tubos de 
aluminio y una estructura exterior de PLA, son ajustables median-
te unos elementos de fijación representados en la Figura 3 a). El 
ajuste máximo es de 10 cm aproximadamente, en cada elemento 
de sujeción entre articulaciones. 
El sistema de control del exoesqueleto está compuesto por dos 
Arduino Uno, DC motor drivers y sensores bluetooth para comuni-
cación, tal y como se ha apuntado anteriormente.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La elección de los motores DC que se emplean en el dispositivo 
se ha basado en el peso de la parte inferior del esqueleto humano. 
Se considera que la pierna supone el 25.5% del peso total del 
cuerpo, atendiendo a los datos suministrados en [22], trabajo en 
el que se afirma que el muslo, pierna y pie suponen en promedio, 
respectivamente, un 11,125%, un 5,05 % y un 1,38 % del peso 
total del cuerpo humano. Con respecto a los movimientos de las 
articulaciones en el plano sagital, se toma un ángulo de ≈60° para 
la cadera, uno de ≈40° para la rodilla y, finalmente, un ángulo de 
≈25° para el tobillo. Durante la marcha normal, el despegue en la 
rodilla es de 50% del ciclo de la marcha.
La potencia de la marcha se define como:
(1)
Donde M es el momento de actuación sobre el cuerpo, ω es 
la velocidad angular del cuerpo, F es la fuerza de actuación sobre 
el cuerpo y γ es la velocidad linear del punto de aplicación de la 
fuerza [23], según se indica en la Figura 4. 
Sin embargo, para calcular la potencia de la marcha es nece-
sario definir la potencia para cada articulación:
(2)
Donde t es tiempo del ciclo de marcha, P es la potencia en la 
articulación, i representa la articulación (cadera, rodilla y tobillo) 
y el N es el número de articulaciones.
Para definir la potencia y la torsión del exoesqueleto, ha sido 
necesario calcular tanto la potencia del cuerpo humano como la 
potencia del exoesqueleto. A modo de cálculo inicial, se ha toma-
do como peso general del exoesqueleto unos 15 kg, teniendo en 
cuenta las características de los materiales a emplear en el desa-
rrollo del exoesqueleto. 
Calculando la potencia aplicada al cuerpo y el exoesqueleto, 
así como la torsión del mismo, se ha observado que los controla-
dores necesitan más potencia.  Teniendo en cuenta que las me-
didas se han realizado para una pierna, hay que multiplicar los 
valores obtenidos por dos.
Considerando los datos de peso de la pierna, entre la cadera y 
rodilla (de unos 70 kg para el tronco y 15 kg para el la parte infe-
rior del cuerpo), así como las distancias definidas en [24] con res-
pecto al sacro, se obtiene que la torsión total cinética de la parte 
inferior del cuerpo es de 75 N·m en cadera y 122,5 N·m en rodilla. 
Harrison [25] obtuvo los valores cinéticos de las articulaciones 
durante la marcha normal de 71-113 Nm y una potencia de 111-
177 W. Lugo et al [15], han obtenido mediante la simulación de un 
exoesqueleto de parte inferior del cuerpo humano, una torsión de 
90 N·m en la cadera y 70 N·m en la rodilla. Con esto se concluye 
que los valores obtenidos para nuestro caso resultan razonables.
Se ha efectuado un estudio de los datos de los pasos de fun-
cionamiento del dispositivo, analizando el ciclo del paso para la 
cadera y rodillas, así como las diferencias de tiempo en relación 
al ángulo de movimiento. Para implementar dichos datos en el 
dispositivo, se han seleccionado los valores óptimos representados 
en la Figura 5. Para obtener dichos resultados, se han analizado los 
datos del ciclo de marcha y la diferencia de tiempos para la rodilla 
y cadera (ver Tabla III).
El valor de la velocidad del dispositivo (de los actuadores) se ha 
calculado utilizando los valores de tiempo de despegue y el ángulo 
de la cadera y rodilla, representados en la Tabla III.  
Finalmente, se han definido los valores de tiempo para los mo-
tores de la cadera y rodilla para un ciclo de marcha de 3 s, valor 
que es bastante alto, si se compara con el de otros dispositivos. El 
exoesqueleto realiza un movimiento lineal en el plano sagital; de 
Figura 4: Distribución de las reacciones de fuerza y torsión en el cuerpo humano 
y el exoesqueleto
PASO
1 2 3 4 5 6
Ciclo de marcha 15% 35% 50% 72% 86% 100%
Articulación de 
la cadera 20° -12° -20° 12° 27° 27°
Articulación de 
la rodilla 16° -2° 10° 47° 20° 2°
Diferencia de 
tiempo 20% 15% 22% 14% 14% 15%
Articulación de 
la cadera 32° 8° 32° 15° 0° 7°
Articulación de 
la rodilla 18° 12° 37° 27° 18° 14°
Tabla III: El Ciclo de marcha y la diferencia de tiempo para la cadera y rodilla 
obtenidos para el exoesqueleto
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este modo, la longitud y el radio del movimiento lineal del disposi-
tivo se ha definido en relación a las características antropométri-
cas representadas en la Tabla I.
Se han tenido en cuenta las deformaciones que pueden su-
poner el cuerpo sobre el exoesqueleto, así como la rigidez y la 
amortiguación. Para que haya un equilibrio entre el cuerpo y el 
dispositivo, las deformaciones deben de ser del mismo orden. 
El exoesqueleto desarrollado ha sido testado en condiciones 
de laboratorio, al igual que la mayoría de los exoesqueletos de-
sarrollados en el área para la mejora de potencia humana o re-
habilitación. Los usuarios que han participado en los ensayos han 
sido jóvenes universitarios de entre 18-24 años, cuyo peso está 
por debajo de los 70 kg (50-55 kg). Los usuarios no tenían ningún 
impedimento físico, con lo que no se pudo evaluar con plena fia-
bilidad si el exoesqueleto permitía una mejora en la potencia de 
marcha en personas con movilidad reducida. 
El proceso de movimiento de flexión / extensión del exoes-
queleto actual se realiza de forma manual mediante los botones 
de “subir” y “bajar” en la app del móvil. Analizando las caracte-
rísticas de comodidad del exoesqueleto, considerando los resul-
tados de HUMA [26] (el exoesqueleto más cercano según diseño 
y finalidad al de nuestra investigación), hemos observado que 
nuestro diseño es mucho más ligero y cómodo. En el caso de 
HUMA, los usuarios, al usarlo más de 5 min, notaban mucha 
fatiga e incomodidad en la pelvis, debido a que transportaban 
los 20 kg de peso del sistema de procesamiento. Asimismo, el 
movimiento de torsión en HUMA es más costoso, ya que el dispo-
sitivo no está dotado con articulaciones a tal efecto. El ReWalk 
[27] es otro dispositivo para asistir la locomoción humana. El 
exoesqueleto ReWalk actualmente está en un estado avanzado 
de desarrollo y contiene unos sensores de movimiento que per-
mita transmitir el movimiento humano. En lo que trata sobre los 
avances científicos de ReWalk hay poca información. En [28], se 
puede observar que la evaluación del exoesqueleto ReWalk es 
prácticamente perfecta, el usuario de 22 años que lo utilizó fue 
capaz de levantarse y andar 500m y el dispositivo no suponía 
ninguna molestia. Otro exoesqueleto que se consideró, a efectos 
comparativos de nuestro diseño fue el exoesqueleto HAL, que fue 
desarrollado para aumentar la potencia del cuerpo humano y que 
también puede ser utilizado para la mejora de la locomoción hu-
mana en personas con movilidad reducida. El peso de HAL-5 [29] 
es de 23 kg que, al igual que HUMA, supone un valor excesivo 
para los usuarios. Otro inconveniente de los prototipos actuales, 
además de su elevado peso, es el precio. Éste puede cuantificarse 
en unos 50.000 € para el HAL, unos 70.000 €  para el ReWalk y 
en hasta 150.000 €  para el Rex [30]. La autonomía de los proto-
tipos existentes es de unas 1-2 horas. 
4. CONCLUSIÓN
En el presente artículo se detalla el proceso de diseño y de-
sarrollo de un prototipo experimental de exoesqueleto de pierna, 
destinado a personas con movilidad reducida. En el trabajo se des-
criben primeramente las características anatómicas del esquele-
to humano, así como las características de potencia, ángulos de 
movimiento para extensión y flexión de la cadera y rodilla, etc. 
Se especifican los factores más importantes considerados para 
el diseño del prototipo propuesto, haciendo énfasis en el confort 
y la adaptabilidad del dispositivo. Los elementos de fijación en 
las caderas, rodilla y tobillo se fabrican de materiales sintéticos 
acolchados con fijación mediante velcro. Finalmente, se emplean 
articulaciones tipo bisagra para el tobillo. 
Se han efectuado los pertinentes cálculos dinámicos en el pro-
ceso de diseño. A este respecto, se ha calculado la torsión nece-
saria de los motores de la cadera, considerando una persona de 
70 kg de peso. También se detalla el cálculo de la potencia de los 
actuadores, que se ha efectuado seccionando las fuerzas perpen-
diculares de cada articulación y el centro de gravedad, obteniendo 
un valor de 122,5 N·m para cada actuador de las caderas y 75 N·m 
para cada actuador de las rodillas. En total, el sistema desarrollado 
tiene una torsión de 395 N·m. Se han calculado los valores ópti-
mos del ciclo de la marcha, en relación al ángulo y diferencia de 
tiempo. Los resultados experimentales del exoesqueleto desarro-
llado han demostrado la necesidad de incrementar la potencia de 
los actuadores y mejorar el diseño del sistema de comunicación y 
control mediantes sensores de movimiento y presión.
Figura 5: Ciclo de marcha para las articulaciones de la cadera y rodilla. a) rango del ciclo de marcha de 0% hasta 100% (en línea azul vertical se representa el valor 
óptimo de despegue). b) valores de la diferencia de tiempo para el ciclo de marcha de la cadera y rodilla
Cod. 9010 | Mecánica | 2205.11  Robótica aplicada
artículo de investigación / research articlennnnDiseño de un exoesqueleto de extremidades inferiores
Larisa Dunai  Ismael Lengua y Guillermo Peris-Fajarnés y Beatriz Defes-García
Mayo - Junio 2019 | Vol. 94 nº3 | 297/303 | Dyna | 303
El prototipo ha sido validado en un conjunto de usuarios, de-
mostrando ciertas ventajas respecto a los diseños expuestos en la 
literatura existente, en especial en lo referente a la comodidad, 
adaptabilidad y portabilidad. 
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